Zalacznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustug serwisowych sprzetu medycznego obejmujgcych
urzgdzenia: inkubatory, respiratory, mierniki bilirubiny oraz lampe do fototerapii bedacych na
wyposazeniu SPZZ0OZ w Pruszkowie zwanego dalej Serwisem urzgdzen na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy spetniajgcy warunek dotyczacy zdolnosci
technicznej i zawodowej. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat nalezyte kwalifikacje
zawodowe niezbedne do realizacji zamowienia. Na potwierdzenie tych kwalifikacji nalezy dotgczyé
do oferty wystawiony przez producenta urzgdzeh -certyfikat upowazniajgcy Wykonawce do
wykonywania wszelkich czynnosci w zakresie obstugi serwisowej lub certyfikat wystawiony przez
producenta potwierdzajgcy odbycie szkoleh z zakresu obstugi serwisowej przez co najmniej dwoch
inzynieréw serwisu Wykonawcy.

Ustugi Serwisowe wykonywane bedg zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (ustawa z
dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych tj. Dz.U. 2022 poz. 974.), z zachowaniem przepisow
p-poz i BHP.

Ustugi Serwisowe wykonywane bedg samodzielnie przez wykonawce, przy uzyciu dedykowanych
narzedzi serwisowych i certyfikowanych urzadzen kontrolno- pomiarowych.
Ustugi Serwisowe obejmujg diagnozowanie przyczyn zgtaszanych nieprawidiowosci, przeglady
techniczne i konserwacje.
Orzeczenia techniczne po przeglgdach wydawane na zyczenie Zamawiajgcego.
W ramach Umowy Wykonawca wykona/zapewni:
1. Okresowe przeglady techniczne i konserwacje urzadzen zgodnie z wymaganiami
producenta, diagnostyke urzgdzen, dojazd inzyniera do szpitala.
a) wykonanie niezbednych regulacji i ustawien parametrow technicznych zgodnych
z wytycznymi producenta,
b) wykonanie niezbednych pomiaréw i testébw parametrow technicznych i bezpieczehstwa
elektrycznego zgodnie z normg PN-EN 62353 wraz z wydrukiem z miernika
c) Zapewni posiadanie legalizowanej i wymaganej przez producenta aparatury kontrolno-

pomiarowej.

2. Naprawa urzadzen obejmujgce wszelkie niezbedne czynnosci, jakie Wykonawca musi
przeprowadzi¢ w celu nalezytego wykonania czynnosci naprawy, w tym wymiane zepsutych
elementéw oraz przeprowadzenie testéw kontrolnych po naprawie, ekspertyze oraz
diagnostyke Urzadzenia;

3. Ustugi serwisowe, dokumentowane sg odpowiednim wpisem do paszportu technicznego, a
takze w razie koniecznosci, wystawianiem orzeczenia o stanie technicznym.

Raport serwisowy, powinien zawiera¢ nastepujace informacje: date realizacji ustugi, imie i nazwisko
osoby wykonujgcej czynnosci serwisowe, nazwe urzgdzenia, model, nr seryjny, lokalizacje (nazwa
oddziatu /pracowni/ poradni), szczegdtowy opis wykonanych czynnosci (w tym wykonanie testu
bezpieczenstwa elekirycznego zgodnie z obowigzujgcymi normami — jezeli dotyczy), wykaz
wymienionych materiatow zuzywalnych (podczas przeglgdow technicznych - materiatéw zalecanych
przez producenta, przewidzianych w dokumentacji technicznej urzadzenia), informacje o stanie
technicznym.



